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BRUKARINFORMATION/BRUKSANVISNING

Introduktion

StimuLITE® sittdynor &r avsedda for
rullstolar och tillverkade for att férebygga
trycksar.

De sittdynor som har 2 lager StimuLITE®
material, Slimline™, Sport, Smart &
Silver, &r frdmst avsedd for att forebygga
trycksar. De sittdynorna med 3 lager
Stimulite® material, Contoured, Classic
samt Classic Barriatric ar avsedda for
hogriskbrukare.

Alla Stimulite produkter ar mycket luft-
och fuktgenomslappliga allt for att Du
skall sitta torr och sval.

Bruk av dyna

Dynan ér tillverkad for att kunna
anvandas i det dagliga livet. Det gar
utmérkt att ha dynan pa andra stallen
som i bilen eller i duschen om behovet
uppstar. Den tal ocksa vanliga
temperaturer fran -30° till +60° C.

Innan Du tar din SimuLITE® produkt i
bruk skall emballaget tas bort.

Dynans 6verdrag sitter pa produkten nar
den levereras. Produkten fungerar bést
med sitt dverdrag pa men det ar inte
farligt att sitta pa den utan.

Férsta anvandning/utprovning.
Kontrollera att Du fatt ratt storlek sa att
den passar bra i Din rullstol.

Placera dynan i den stol den skall
anvéndas i. Placera dynan med
overdraget pa med den slata tygsidan
uppéat och den avrundade sidan bakat
med uttag for ryggroren.

Kardborrebanden pa Gverdraget skall om
majlig passa med de kardborre som sitter
pa rullstolens sitsduk. Sittdynans
dragkedja skall vara stiangd och bakat
mot ryggstddet.

Om din produkt kommer med ett
inkontinensskydd skall det placeras med
vita sidan upp inuti éverdraget under
dynan.

Nar dynan ligger i stolen skall Du satta
dig. Dynan &r mycket stabil och tillater
overflyttning i flera steg. Tank pa att
byxor med stora bakfickor och stora
dekorationer kan orsaka obehag. Dynan
&r mycket luft- och fuktgenomsléapplig for
att Du skall sitta torr och sval. Tank pé
detta dven vid val av byxor for att fa
maximal effekt av dynan. N&r Du sitter
dver hela sittdynan skall Du inte k&nna
nagot obehag.

Sitta igenom

Kontrollera regelbundet att Du sitter bra
pa din dyna. Det gors enklast att Du lutar
Dig framat och kanner under
sittbensknélarna med fingrarna. Kanner

Du botten bor detta undersdkas noggrant

av terapeut.

Om du upptéacker olagenheter med
din sittdyna eller rodnader pa huden,
som kvarstar efter 5 minuter, avbryt
anvéndningen och kontakta din l&kare
eller terapeut.

Produktinnehall

StimuLITE® ér tillverkade av 100%
TPU. Overdraget bestér av Cordura®
och polyester.
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Stimulite® sittdyna kan antingen
handtvattas eller tvattas i maskin.

&l & o

Max 30 min Max 50°
Anvand smé mangder kulértvattmedel
utan blekmedel.

Tvatta dyna och éverdrag separat i
medféljande tvattpase. Ju oftare du
tvéttar dynan desto battre fér dynans
form och egenskaper.

Kontroll av dyna

Det &r lampligt att regelbundet kontrollera
sin sittdyna. Tag da av éverdraget och
tryck pa cellerna med fingrarna. Cellerna
skall vara fjadrande spanstiga. Om de
inte &r det &r dynan uttjant och Du bor da
kontakta Din terapeut for ny utprovning.

Brand
Samtliga StimuLITE® sittdynor &r brand-
testade och C€ -mérkta

Garanti

2 ars garanti galler for StimuLITE®
sittdynor. Garantin inkluderar skador som
beror pa tillverkning eller materialfel.
Garantin tacker inte onormalt
handhavande eller forslitningsskador.

Nar produkten &r uttjant
Nar produkten &r forbrukad l[amnas den
till plastéatervinning.

Lycka till med din StimuLITE® sittdyna
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